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Lp Pytanie Odpowiedź
l Dotyczy: pkt 7

Czy Zamawlający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium,
który posiada 4.720.000 niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

2 Dotyczy: pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy prernium,
posiadający cztery aktyrvne gniazda do głowic, lecz bez gniazd
parkingowyclr?
Do aparatu przewidziane są dwie głowice z możliwością rozbudowy o

kolejne dwie,

TAK - Zamawiający
dopuszcza

) Dotyczy: pkt 1 1

Czy Zallawiający dopuści do postępowarria aparat usg klasy premiLtm,
posiadający Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z
możliwością regulacja w 3 płaszczyznach, o przekątnej ekranu 21,5 cala.
Różnica 1,5 Calajest prak§cznie niezauważalna i nie wpłl.wa najakość
diagnosĘczną,

TAK - Zamawiający
dopuszcza

4 Dotyczy: pkt l5
Czy Zanawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy prem ium, z
zakresem częstot|iwości pracy 1 14 MHz?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

5 Dotyczy: pkt l6
Czy Zamawialący dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
Iiczbą obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) ż200 obrazów?
Parametr ten nie ma wp\łvu najakośó diagnostyczlrą obrazu.
Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc
zwiększy konkurencyinośc postępowania.

NIE - Zamawiający
dopuszcza

6 DoĘczy: pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium.
bez możliwości uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj, 4
niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

7 Dotyczy: pkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg k|asy plernium, z
pamięcia dynamiczną dla trybu M-rnode lub D-mode wynoszącą 64 s.?

NlE - Zamawiający nie
dopuszcza
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8 Dotyczy: pkt 21

Czy Zamalłiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
podstawą jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością
blokowania dwóch kół oraz blokadą kierunku jazdy?

TAK Zamawiający
dopuszcza

9 Dotyczy: pkt 22
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
wygodną klawiaturą dostępną na panelu dotykowym?

TAK - Zamawiający
dopuszcza

l0 DoĘczy: pkt ż4
Czy Zamalviający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
wszystkimi podanymi kombinacjami prezentowanych jednocześnie

obrazów, za wyiątkiem 48?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

ll Dotyczy: pkt 26
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z

odświeżaniem obtazu (Frame Rate) B + kolor (CD) w wysokości 227 Hz?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

|ż Dotyczy: pkt 29
Czy Zamawialący dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
zakresem prędkości Dopplera Kolorowego (CD) wynoszącym 3,08 m/s?

TAK - Zamawiający
d opuszcza

l3 Dotyczy: pkt 3 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium,

bez rnożJiwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania
spectrum przepĘrvu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

NlE - Zamawiający nie
dopuszcza

I4 Dotyczy: pkt 44
Czy Zalrlawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
obrazowaniem trapezowym, leczbez olsrazowan ia rombowego na

słowicach liniowych?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

l5 Dotyczy: pkt 46
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
możliwością zmian ośmiu map koloru w Color Dopplerze?

T AK - Zamawiający
dopuszcza

16 Dotyczy: pkt 44
Czy Zamavłlający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy
Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający
niektóre wymagan ia Zamav,,iającego,umożIiwiający zapis obrazów w
fomatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu

z możliwością ekspofiu na zewnętrzne nośnikj Ępu PellDrvie lLlb płyty
CD/DVD? Są to najbardziej powszechne formaty zapisu plików
odtwarzane bezproblemowo na każdym vządzeniu. Dopuszczenie
parametru wpłynie na ilość złożonych ofeń, a więc zwiększy
konkurencyiność postępowania.

Pytan ie doĘczy pkt. 51

SIWZ
TAK - Zamawiający
dopuszcza

11 Dotyczy: pkt 52
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premiuln, z
możliwością zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typLl

PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze, jednak bez możliwości
wr,rvoływania tych 3 akcli iednyrn przyciskiem?

NIE - Zamawiający nie
dopttszcza

]8 Dotyczy: pkt 59
Czy Zamawialący dopuści do postępowania aparat usg klasy plelnium, z 8

- krotnym i l6 - stopniowym powiększeniem obrazu w czasie
zecz1,1vistym?

TAK - Zamawiający
dopuszcza

19 Dotyczy: pkt 60
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z 8

- krotnym i 16 - stopniowyrn powiększeniem obrazu po zamrożeniu?

TAK - Zamawiający
dopuszcza

20 Dotyczy: pkt 6l
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy pl,emium, z
możliwością wykonania 8 pot-niarów najednym obrazie?

NlE - Zamawiający nie
dopuszcza
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żl Dotyczy: pkt 67
Czy Zamawialący dopuści do postępowania aparat usg klasy prelnium, z
głowica liniowa o zakresie częstotliwości pracy 4 - 12 MHz?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

22 DoĘczy: pkt 68
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
głowicą liniową posiadaiącą 256 elementów?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

DoĘczy: pkt 7ż
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
qłowicą Convex o zakresie częstotliwości pracy ż 6 MHz?

TAK - Zamawia.jący
dopuszcza

24 Doqczy: pkt 73

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
głowicą Convex posiadającą 384 elementy?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza

25 Doryczy: pkt 74
Czy Zanawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
głowicą Convex o kącie obrazowania 7ż stopnje +1-1?

TAK - Zamawiający
dopuszcza

26 Dotyczy: pkt 77
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z
możliwością rozbudowy o głowicę radialną tzw. Proktologiczną o
częstotliwości 4,0 - 9,0 MHz, liczbie elementów 256 i szerokości skanu
lOmm?

NIE - Zamawiający nie
doptlszcza

27 Dotyczy: pkt 78
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium,
bez możliwości rozbudorły o głowicę liriiową o częstotliwości min. 2,0 -
20,0 MHz, liczbie elementów min. 10 000 szerokości skanu max 38 mm?

NIE - Zamawiający nie
dopuszcza
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